
Protocolo de revisión del
CARRO de PCR

UNIDAD MONITORIZADA TIPO A
 

El monitor-desfibrilador se revisará
de forma DIARIA al inicio de CADA
TURNO.

El carro de PCR se revisará
SEMANALMENTE y tras cada uso.



Protocolo de revisión de la
MOCHILA de PCR

UNIDAD MONITORIZADA TIPO A
 

El monitor-desfibrilador se revisará
de forma DIARIA al inicio del turno
de MAÑANA.

La mochila de PCR se revisará
SEMANALMENTE y tras cada uso.
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UNIDAD MONITORIZADA TIPO B
 

El monitor-desfibrilador se revisará
de forma DIARIA al inicio del
TURNO de MAÑANA.

El carro de PCR se revisará  
SEMANALMENTE y tras cada uso
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UNIDAD NO MONITORIZADA
HOSPITALIZACIÓN 

 

Verificar estado general del DESA,
batería y electrodos. de forma
DIARIA al inicio del turno de
mañana.

El carro de PCR se revisará de
QUINCENALMENTE y tras cada uso.



Protocolo de revisión del
CARRO de PCR

247

UNIDAD NO MONITORIZADA

 

Verificar estado general del DESA,
batería y electrodos. de forma
DIARIA al inicio del turno de
mañana.

El carro de PCR se revisará de
MENSUALMENTE y tras cada uso



Protocolo de revisión del
CARRO de PCR

248

UNIDAD NO MONITORIZADA MIXTAS 
 

Verificar estado general del DESA,
batería y electrodos. de forma
DIARIA al inicio del turno de
mañana.

El carro de PCR se revisará de
MENSUALMENTE y tras cada uso
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UNIDAD NO MONITORIZADA MIXTAS 
 HOSPITALIZACION

Verificar estado general del DESA,
batería y electrodos. de forma
DIARIA al inicio del turno de
mañana.

El carro de PCR se revisará de
QUINCENALMENTE y tras cada uso


